
D201

Mycolor One-Step Mycoplasma Detector

Mycolor One-Step Mycoplasma Detector是一款基于等温扩增技术开发的针对细胞培养物支原体污染的快速检测产品，具有操作简便、结

果直观、灵敏度高、特异性强和防污染等优点。本产品将酶与buffer预混，实现一管式检测，只需吸取1 μl细胞培养液上清加入反应预混液

中，65℃恒温孵育1 h，通过观察颜色即可判定结果；若细胞培养物存在支原体污染，扩增后反应液会由红色变为黄色，颜色对比明显。

同时，试剂中引入了dUTP/UDG防污染系统，避免扩增产物气溶胶造成的假阳性，保证结果准确可靠。本产品可检测多种支原体，包括细

胞培养过程中常见的8种支原体，适用于各种贴壁、悬浮培养细胞，并对培养基、血清种类具有广泛的兼容性。

产品概述

-30 ~ -15℃保存，≤0℃运输。

保存条件

本产品适用于细胞培养物支原体污染检测。

适用范围

PCR仪或水浴锅。

自备材料

本产品仅供科学研究使用，不得用于临床医学诊断及其他非合理用途。

注意事项
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产品组分

组   分

Mycolor LAMP Mix
Positive Control
Mineral Oil

D201-01
(25 rxns)

500 μl
15 μl

500 μl

D201-02
(50 rxns)
2 × 500 μl

2 × 15 μl
2 × 500 μl
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实验流程
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Fig 1. Mycolor One-Step Mycoplasma Detector实验流程图

1. 获得细胞培养液上清

2. 配制反应体系

◇贴壁细胞：

直接吸取上清。建议在细胞传代或换液3天以上，并且汇合度达到90%左右时取样，此时上清中支原体含量较高，便于检出。

3. 反应

将PCR仪或水浴锅温度设置为65℃，放入反应管，孵育60 min。

◇悬浮细胞：

2,300 rpm (500 × g)离心5 min后，吸取上清。建议在细胞传代或换液3天以上时取样，此时支原体含量较高，便于检出。

a. 将Mycolor LAMP Mix从-30 ~ -15℃取出，解冻后颠倒均匀。

b. 按下表配制反应体系：

c. 涡旋混匀，并短暂离心收集至管底，确保反应体系中无气泡。

组分

Mycolor LAMP Mix
待测样品

Nuclease-free ddH2O
Positive Control
Total

待测样品

19 μl
1 μl

-
-

20 μl

阴性对照*

19 μl
-

1 μl
-

20 μl

阳性对照

19 μl
-
-

1 μl
20 μl

*  阴性对照：不加任何样品或加入1 μl Nuclease-free ddH2O。

▲ 若在水浴锅中进行反应，则需在每个反应体系中加入20 μl Mineral Oil，防止液体蒸发导致结果不准确。若在PCR仪中进行反应，则无需加入Mineral Oil。

▲ 水浴锅实际温度可能与设置温度存在偏差，建议先用温度计进行校准。

4. 结果判定

反应结束后，取出反应管，在一个光线良好的环境中观察反应液颜色(建议以白纸为背景)。如果反应液颜色仍为红色，则判定为支原体阴性；如果反应液颜色

为黄色，则判定为支原体阳性。

▲ 反应产物不可开盖，否则产生的气溶胶会导致后续检测出现假阳性。


